
 

6.器械滅菌消毒流程 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牙科感染管制措施指引作業手冊編輯小組會議通過(105.12.14) 

 

重要醫療物品 

critical item 

非重要醫療物品 

non-critical 

item 

次重要醫療物品 

semi-critical 

item 

清潔或浸泡於消

毒液中進行中低

程度消毒 

直接儲存，作為 

非無菌器械使用 

以清水將消毒

液沖洗乾淨 

剛使用

完畢的

器械需

浸泡於

維持液

內 

以手工

清洗或

機器清

洗 

合併使用

超音波清

洗機清潔 

大
量
清
水
進
行
沖
洗 

浸泡於消毒液中

進行高程度消毒 

1. 乾燥器械打包(

放置包內化學指

示劑，並貼上包

外化學指示袋，

寫上滅菌日期時

間) 

2. 若為植牙器材每

鍋需使用挑戰包

測試(生物指示

劑及第 5級化學

指示劑) 

製作消毒測試包 

以清水將消毒

液沖洗乾淨 

滅菌鍋滅菌 

儲存於無菌盒內，作為

無菌器械使用 

儲存於乾淨乾燥區作

為無菌器械使用 

判讀測試結果 

正常 異常 

存檔紀錄 檢討原因 

重新消毒 


